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Samm~drn~ Det er foretatt en interkalibrering av kullrørsanalyger
mellom et dansk, to svenske, to finske og seks norske labora
torier som analyserer iØsemidler i arbeidsatmosfære . PrØvenEble laget ved YHI, som også har bearbeidet resultatene .
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21 . SAMMENDRAG
Det er foretatt en interkalibrering av kullrØrsanalyser
mellom et dansk, to finske , to svenske og seks norske
laboratorier som analyserer iØsemidler i arbeidsatmos-
fære . PrØvene ble laget ved Yrkeshygienisk institutt,
som også har bearbeidet resultatene .
Komponentene var white spirit (Exsol D40), n~heksan,
n-heptan og n-dekan.
Ved interkalibreringen er en prØvetaker for 100 paral-
lell-prØver benyttet. Valg av komponenter i prØvene er
foretatt som en direkte oppfØlging av den forrige in-
terkalibreringen for iØsemidler , der resultatene bl. a.
tydet på at alle laboratoriene beregnet konsentrasjo-
nen av white spirit for lavt.
Laboratoriene fikk derfor denne gang opplyst hvilke
stoffer som var på rØrene og skulle bare foreta en ren
kvan ti ta ti v anal ys e .
32 . INNLEDNING
Yrkeshygienisk institutt er ved siden av å være lands-
delslaboratorium for Østlands-området, også referansela-
boratorium for Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier
ellers i landet. Oppgaven som referanselaboratorium med-
fØrer blant annet gjennomfØring av interkalibreringer
av kontrollanalyser for de laboratoriene som utfØrer
rutineanalyser for Arbeidstilsynet.
Ved siden av Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier
del tok fra Norge også SINTEF og Yrkesmedisinsk avd. ved
Telemark Sentralsjukehus. Fra de andre nordiske land
del tok ArbejdsmiljØinsti tuttet i KØbenhavn, Arbetar-
skyddsstyrelsen i Stockholm, Yrkesmedicinska kliniken i
Lund og de finske regioninstituttene for arbetshygien i
Kuopio og Lappeenranta .
Interkalibreringer har vært utfØrt 1 gang pr. hal vår med
en viss progres jon i vanskelighetsgrad. Det blir sendt
ut kullrØrsprøver som inneholder forskjellige iØsemid-
ler i kjente mengder. Ved tillaging tilstrebes simule-
ring av reelle prØver for arbeidsatmosfærer .
43. MATERIALER OG METODER
3 . 1 Generei t
For analyselaboratorier er det nØdvendig å kjenne nøy-
aktighet og presisjon for analysemetodene som anvendes.
Det er også viktig å oppdage systematiske feil eller
feilidentifiseringer. Spesielt gjelder det laboratorier
hvis analysesvar kan gi grunnlag for offentlig pålegg.
Ut fra resul ta tene kan vi kunne finne ut:
1 . Hvilken nØyaktighet og presisjon den anvendte metode
har.
2. Om et laboratorium analyserer en eller flere kompo-
nenter "galt".
3. Om et laboratorium analyserer mer eller mindre
presist enn de andre.
4. Ved sammenligninger finne ut hvor i analyseprose-
dyren man bØr foreta forbedringer, dvs. utnytte
erfaringer fra alle de del takende laboratorier.
53.2 Del taqende laboratorier
Ved denne interkalibreringen ble prØver sendt ut den
9. juni L 986 til fØlgende laboratorier:
A: Arbejdsmil jØinsti tuttet, Baunegårdsvej 73,
2900 Hellerup, Danmark.
B: Telemark sentrals jukehus, Yrkesmedisinsk avdeling,
Sverresgt. 28,3900 Porsgrunn.
c: Arbeidstilsynet, 8. distrikt, Postboks 2362,
5012 Solheimsvik.
D: Yrkeshygienisk institutt, Postboks 8149 Dep.
0032 Oslo 1.
E: SINTEF, 7034 Trondheim-NTH.
F: Arbeidstilsynet, 6.distrikt,postboks 639,
4601 Kristiansand S.
G: Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmedicinska avdelingen,
171 84 Solna, Sverige.
H: Arbeidstilsynet, 11 distrikt , Postboks 214,
8501 Narvik.
I: Kuopio regioninsti tut för arbetshygien, Box 93,
SF 70701 Kuopio, Finland.
J: Yrkesmedicinska laboratoriet, Lasarettet i Lund,
Sverige.
K: Lappeenranta regioninsti tut för arbetshygien,
Box 175,SF-53101 Lappeenranta, Finland.
63.3 Preparerinq av prØvene
Ved tillaging av kullrØrsprøvene ble det benyttet en stan-
dardgassgenerator og en multi prØvetaker med 100 dyser
tilpasset kullrØr (se fig. 3.1). Standardgassgeneratoren
arbeider etter fØlgende prinsipp: En væskeblanding med
kjent sammensetning blir ved hjelp aven motordreven
sprøyte tilfØrt et oppvarmet fordampningskammer . Gjennom
fordampningskammeret går en luftstrØm med kjent hastighet.
Luften blandes godt og ledes til prØvetakeren hvor kull-
rØrene er tilkoblet. Dysene i prØvetakeren er på forhånd
kalibrert til kjente luftmengder/tid. PrØvene suges
gjennom kullrØrene ved hjelp aven pumpe.
Resul tatene fra den forrige runden av interkalibreringer
for iØsemidler tydet på at alle laboratoriene analyserte
white spirit for lavt. Ved denne interkalibreringen ble
det preparert seks rØr til hver laboratorium. Tre av og
rØrene ble typ påsatt en blanding av alifatene n-heksan,
n-heptan på n-dekan, og tre inneholdt en alifatisk white
spiri t av typen Exsol D40. Da man her spesielt Ønsket å se
nærmere på den kvantitative delen av analysen, fikk labo-
ratoriene i utgangspunktet vi te hvilke komponenter/stoff
som fantes på rørene.
3.4 Anaslvsebetinqelser
En av hensiktene med interkalibreringene er å sammenligne
de rutinemessige analyseprosedyrene ved de forskjellige
laboratoriene. FØlgelig blir det ved utsendelsen av
prØvene ikke anbefalt noen analysemetode , men laboratoriene
er generei t oppfordret til å la prØvene gå inn i den
normale analyserutinen . Både eluering av kullrØrene og de
gass- kromatografiske betingelsene varierer en del. I
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Oversikt over eluerings og analysebetingelser















Forkolonne : 1 ,5m 12% TeEP
på ehrom P, 60/80 mesh
Analysekolonne : 2m 12% TeEP
på ehrom P, 60/80 mesh
c -c -c .G 7 10'
Forkolonne : 1 , 5m 10% TeEP
på ehrom P, 60/80 mesh
Analysekolonne : 2m 12% DNP
på eelite 100/120 mesh
20% SP 2100/0,1% eWAX
1500 på 100/120 Supeleo-
port
10% FFAP på 80/100
chromosorb WAW 1.5 ss
10% TeEP på 80/100
ehromosorb PAW
(stålkolonne )
20% SP 2100/0,1% eWAX


















9Oversikt over eluering og analysebetingelser
for de deltagende laboratorier.
Labora- Ge Detek- Kolonner : o El uer.Temp. C
torium tor middel
F Perkin- FID Exsol D40:
EImer 2m 15% eWAX 20M på
Si gma 4 ehromosorb W, 80/100 100 esz
C -c -c .G 7 10'
2M 20% SP 2100/0. 1 % eWAX
1500 på Supeleoport 1001
120 100
G HP 5790 50m metylsilikon kvarts- 20 Imin. esz
kolonne, id 0.2 mm, fra 45
f.t.0,5 (Jm.




I HP 5880 FID 50 m eWAX 20M 50 i 5min
20 Imin esz
til 110
J Shimadzu 20 m ehrompack
Ge-Mini2 57 cb id. 0.32mm, 45 esz
f .t. 1 .3 (Jm
K FID 2m 10% eWAX 20M/2%KOH 70 DMF
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4. RESULTATER OG DISKUSJON
4. 1 Behandlinq Oq anal vseresul tater
Det er regnet ut gjenfinningsprosent for n-heksan,n-dekan xsol
og eD40 for laboratoriene.
4.2 Samlet vurderinq av resultatene
Ved denne interkalibreringen er vår multiprØvetaker benyttet.
Fordelen med denne er at kullrØrsprøver til alle laboratoriene
ble preparert samtidig under samme betingelser. Da dysene i
prØvetakeren ikke er hel t likt kalibrert vil mengden stoff pr.
kullrØr være litt forskjellige, men luftkonsentrasjonen er
den samme som for alle prøver. Tabell 4.2 viser faci ttabell.
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4.2 FAeITTABELL
Oversikt over beregnede konsentrasjoner i ug komponentll luft:
Exsol D40 N - heksan N-heptan N-dekan
362 101 104 111
Fig 4.1 viser en samlet oversikt over alle resultatene som
gjenfinnings-% .
Ett laboratorium har ikke analysert rØrene med white spirit
med begrunnelse at de ikke hadde den aktuelle type white
spirit.
For et av laboratoriene (E) er det én av prØvene som ved
analysene har gitt et markert lavere resultat for alle kompo-
nentene enn i de to tilsvarende prØverØrene . Det er derfor
mulig at noe har gått gal t ved preparering av denne prØven.
Resul tatet av denne vil derfor ikke bli tatt i betraktning ved
den samlede vurdering av resultatene .
For ett av laboratoriene ligger alle analyseresul tatene altfor
hØyt.
Et annet laboratorium har analysert white spirit al t for
hØyt, mens svarene for al i fater bare er noe forhØyet i forhold
t.il fasit.
Ett laboratorium har markert lavere verdier for white spirit
enn de andre laboratoriene.
Sju av laboratoriene har en rimelig bra gjenfinning av white
spirit exsol D40 i forhold til fasit (Gjenfinningsprosent 86%-
111%).
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Når det gjelder analysen av alifatene , kan det være naturlig å
se på resultatene for n-dekan for seg sel v. Bortsett fra
det ene laboratoriet som har analysert alle komponenter for
hØyt hadde laboratoriene en gjenfinning av n-dekan mellom 86%
og 111% i alle prØver.
For de mer flyktige alifatene n-heksan og n-heptan var det
stØrre spredning iresultatene . Spesielt gjelder dette to av
laboratoriene. (Gjenfinning 91% -138%). For de Øvrige 8
laboratoriene var gjenfinningen av n-heksan og n-heptan 88%-
118% .
Totalt sett viser denne interkalibreringen at kvantitativ
analyse av flere alifater sammen og av white spirit kan være
problematiske. Resultatene fra forrige interkalibrering tydet
på at alle laboratoriene analyserte white spirit for lavt.











a) Analyseresul tater fra laboratorium A, datert 4.7.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Ex s o L D40 Luftvolum
i L i ter
24 A 158 164 163 1 .510
29 A 153 158 155 1 .463
35 A 155 160 158 1.470
15 B 566 1.633
23 B 580 1 .618
53 B 570 1.640
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
24 A 103 104 98
29 A 103 103 96




2Tabell A 1 .2
a ) Analyseresultater fra laboratorium B, datert 15.7.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
.
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Ex s o L D40 Luftvolum
i li ter
15 A 330 326 166 1 .497
97 A 330 326 159 1 .438
99 A 330 326 156 1.407
.
22 B 860 1 .663
38 B 860 1 .698
42 B 860 1 .593
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
15 A 219 209 187
97 A 228 217 195




3Tabell A 1 .3
a) Analyseresultater fra laboratorium C, datert 13.8.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exs o L D40 Luftvolum
i li ter
16 A 162 159 167 1 .553
20 A 157 153 152 1 .497
28 A 153 150 157 1 .447
34 B 574 1.629
35 B 559 1.604
50 B 556 1 .618
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
16 A 103 98 97
20 A 104 98 92





a) Analyseresul tater fra laboratorium D, datert 18.6.86
Konsentras jon i (Jg IkullrØr
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i li ter
73 A 145 148 142 1 .451
&7 A 158 160 151 1 .517
89 A 155 159 153 1 .510
91 B 485 1.552
95 B 500 1.555
98 B 547 1.589
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
73 A 99 97 88
87 A 103 101 90




5Tabel L A 1 .5
a) Analyseresul tater fra laboratorium E, datert 20.8.86
Konsentras j on i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i li ter
* 25 A 110 100 105 1.480
51 A 155 150 150 1.490
59 A 150 160 165 1.500
41 B 370 1.491
51 B 435 1.625
56 B 470 1.600
b) Gjenfinnings-%
-
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
* 25 A 73 65 64
51 A 103 96 91





* Mulig feil ved prøvepreparering .
6Tabell A 1 .6
a) Analyseresul tater fra laboratorium F, datert 20.6.86
Konsentrasjon i (Jg IkullrØr
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i li ter
23 A 163 164 168 1.483
27 A 166 167 172 1 .510
34 A 166 163 168 1.493
16 B 660 1.694
24 B 650 1.684
57 B 632 1.569
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
23 A 109 106 102
27 A 108 106 103





a) Analyseresul tater fra laboratorium G, datert 24.7.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. . n-heksan n-heptan n-dekan Ex s o L D40 Lùftvolum
i li ter
53 A 143 145 159 1.503
55 A 146 148 160 1 .521
96 A 139 143 155 1 .438
45 B 591 1 .659
55 B 582 1 .659
59 B 576 1 .636
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
53 A 94 92 95
55 A 95 93 95





a) Analyseresul tater fra laboratorium H, datert 19.8.86
Konsentrasjon i ¡.9' IkullrØr
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i L i ter
22 A 181 181 187 1.524
95 A 167 165 163 1.425
98 A 171 168 176 1.457
20 B 881 1 .545
28 B 834 1 .579
29 B 882 1 .596
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
22 A 118 114 111
95 A 116 111 103





a) Analyseresul tater fra laboratorium I, datert 11.8.86
Konsentrasjon i ¡.g jkullrØr
PrØve nr. n-heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i L i ter
45 A 170 190 180 1 .521
81 A 170 180 170 1.493
88 A 170 210 170 1.457
63 B 560 1.622
67 B 500 1.600
97 B 530 1. 569
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
45 A 110 119 107
81 A 113 115 103





Tabell A 1 .10
a) Analyseresultater fra laboratorium J, datert 25.7.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i li ter
21 A 173 171 185 1.497
50 A 167 165 172 1 .483
57 A 162 159 176 1.438
25 B 565 1 .643
27 B 549 1 .648
43 B 581 1.648
b) Gjenfinnings-%
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
21 A 115 110 111
50 A 111 106 105





Tabell A 1 . 11
a) Analyseresultater fra laboratorium K, datert 23.8.86
Konsentrasjon i ¡.g IkullrØr
PrØve nr. n-heksan n - heptan n-dekan Exsol D40 Luftvolum
i li ter
38 A 153 149 158 1 .557
68 A 172 150 146 1 .416
77 A 184 154 151 1 .451
62 B - 1 .607
73 B - 1.582
88 B - 1 .589
b) Gj enfinnings-%
PrØve nr. n - heksan n-heptan n-dekan Exsol D40
38 A 97 91 92
68 A 120 101 93
77 A 125 101 94
62 B -
73 B -
88 B -
